Tabella deri criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta
tecnica per il Lotto 4 - n°l Laser giallo per fotocoagulazione retinica

o CRITERIOQ 1 - Caratteristiche tecniche e prestazionali
f:cc':;:: Zlel N°SUB- puntip [PUNT!
N° |CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI MAX . SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE T PUNTI Q MAX
fascicolo o CRITERIO MAX MAX
nota
Verra valutata l'interfaccia
Max 2 facciata utente in relazione alla qualita e
M 1.1 uantita di informazioni ed 5
(ammiessi dépliant : q . 7
¢ schede tecniche) al controllo dei parametri di
lavoro
Verra valutato il numero e la
ﬁf‘ 2 facciata qualita di tutti i sistemi adottati
(ammessi dipliant 1.2 per garantire |a sicurezza degi 5
¢ schede tecniche) operatori sanitari, degli
utilizzatori e dei pazienti
ilfjx 2 facciata Verra valutata la varieta e
(ammessi dépliant 1.3 tIpOIOQIa deg“ SpOt 6
e schede tecniche)
i\ﬁx 2 facciata Verra valutata la modularita, il
(ammesi dipliant 14 pgttgrn e la gestione delle 6
1 ¢ schede tecniche) grlg“e laser
i\ﬁx 2 facciata Verra valutata la modalita' ed
(ammessi dipliant 1.5 efficacia di erogazione della 6
¢ scbede tecniche) potenza del laser
i\ﬁx 2 facciata Verra valutata la qualita della
Caratteristiche tecniche (ammessi dipliant |~ 1-6 IatT%ada afessura e delle 9
e prestazionali Generali 50 ¢ schede tecniche) ottiche _
Verra valutata la modalita e
tipologia Salvataggio dei dati
dei trattamenti e dei pazienti e
Maxe 2 facciata loro archiviazione. _
A4 17 Apprezzamento crescente in 4
(m;ﬂe;ﬂ d@_/i/aﬂf ’ relazione alle diverse modalita
¢ Schede tecnicke) di salvataggio dei dati del
trattamento e del paziente e di
una loro archiviazione su
supporti informatici
Verra valutata I'espandibilita del
sistema. Apprezzamento
crescente in relazione alla
possibilita dopo I'acquisizione
1.8 del sistema di 4
aggiungere altre opzioni in
modo da aumentare i
trattamenti possibili o la loro
qualita
:Zf;m'Z/mfm Presenza di un Pattern di
1.9 trattamento con risparmio della 5

(ammessi dépliant
e schede tecniche)

Fovea




o CRITERIO 2 - Assistenza tecnica.

Tempi di assistenza tecnica; sara
premiata offerta che garantisca tempi

Max 2 di intervento inferioti a quelli indicati
facciata A4 nei requisiti minimi del CT;
(ammessi 21 verra attribuito il punteggio massimo a 10
dépliant  e|™ chi presentera tempi minoti tispetto a
schede quanto indicato, agli altri concorrenti
tecniche) verra assegnato un punteggio inferiore
linearmente proporzionale al valore del
parametro offerto.
Tempo di risoluzione guasto dalla
chiamata: sara premiata 'offerta che
garantisca tempi di risoluzione guasto
Max 2 faccia inferiori a quelli indicati nei requisiti
A4 minimi del CT;
(ammessi 29 verra attribuito il punteggio massimo a 10
Assistenza tecnica|30 dépliant e|™ chi presentera tempi di risoluzione
schede minori rispetto a quanto indicato, agli
tecniche) altri concorrenti verra assegnato un
punteggio inferiore linearmente
proporzionale al valore del parametro
offerto.
Manutenzione preventiva
programmata; sara premiato
Max 2 l’incremenFo.degli int.erverm' rispetto al
facciata Ad numero minimo previsto dal CT; verra
. attribuito il punteggio massimo a chi
(a,m messi - 12.3 presentera un numero maggiore di 10
deﬁ llznt e manutenzioni preventive, agli altri
f:cﬁcﬁe ) concotrenti verra assegnato un

punteggio inferiore linearmente
proporzionale al valore del parametro
offerto.
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