LOTTO 17 - GENERATORE RF PER OFTALMOLOGIA

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta

tecnica per il Lotto 17 - n°l generatore RF per oftalmologia

o CRITERIO 1 - Caratteristiche tecniche e prestazionali
f"' ’f":" Zi I \°SUB PUNTI | PUNTI | PUNTI
° acciate ae P
N° | CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTIMAX | " eolo o CRITERIO | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE D T Q
i MAX | MAX | MAX
Verra valutata la modalita di
Mas 2 facciata qtili;zo del sistema offertq, con
A4 11 riferimento al controllo dei tempi 15
(ammessi dépliant ' e regolazioni dei parametri di
e schede tecniche) tagllo e Coagulo
Verra valutata la quantita dei
manipoli ed elettrodi forniti a
.y corredo del sistema
Caratteristiche Mas: 2 fucciata
tecnwh? . e 50 M ;v 1.2 Verra attribuito il punteggio massimo 20
prestazionali Generali (mf”:;”t (7).’/‘”” a chi offrira I'intervallo piti ampio, agli
¢ schede tecniche) altri concorrenti verra assegnato un
punteggio inferiore linearmente
proporzionale al valore del parametro
offerto.
Verra valutata la qualita e
Mas 2 facciata I ergonomia de! S|§temg _offerto
A4 13 ( peso, dimensioni, pulizia e 15
(ammessi dépliant : sanificazione dei manipoli e degli
e schede tecniche) elettrodi )

o CRITERIO 2 - Assistenza tecnica.




Max 2 facciata A4
(ammessi dépliant e
schede tecniche)

2.1

Tempi di assistenza tecnica; sara
premiata offerta che garantisca tempi
di intervento inferiori a quelli indicati
nei requisiti minimi del CT;

verra attribuito il punteggio massimo a
chi presentera tempi minori rispetto a
quanto indicato, agli altri concorrenti
verra assegnato un punteggio inferiore
linearmente proporzionale al valore del
parametro offerto.

10

Max 2 facciata A4
(ammessi dépliant e
schede tecniche)

Assistenza tecnica| 30

22

Tempo di risoluzione guasto dalla
chiamata: sara premiata I'offerta che
garantisca tempi di risoluzione guasto
inferiori a quelli indicati nei requisiti
minimi del CT;

verra attribuito il punteggio massimo a
chi presentera tempi di risoluzione
minori rispetto a quanto indicato, agli
altri concorrenti verra assegnato un
punteggio inferiore linearmente
proporzionale al valore del parametro
offerto.

10

Max 2 facciata A4
(ammiessi dépliant ¢
schede tecniche)

23

Manutenzione preventiva
programmata; sara premiato
I'incremento degli interventi rispetto al
numero minimo previsto dal CT; verra
attribuito il punteggio massimo a chi
presentera un numero maggiore di 10
manutenzioni preventive, agli altri
concorrenti verra assegnato un
punteggio inferiore linearmente
proporzionale al valore del parametro
offerto.
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