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Procedura aperta da espletarsi mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai 
sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura triennale, suddivisa 
in quarantaquattro (44) lotti distinti, di dispositivi per sistema artero-venoso CND C01 per le esigenze 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo a base di gara soggetto a ribasso, euro 
3.188.070,00(oltre IVA nella misura di legge).  N° gara 7618259. CIG vari. CUI 

F02268260904201900007. 

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI DEL 13 febbraio 2020 

N. RIF. 
LOTTO 

QUESITO CHIARIMENTO 

1 LOTTO 9 In riferimento al lotto n. 9, visto il numero 
esiguo di pezzi richiesti come 
fabbisogno annuo, si chiede di poter 
presentare n. 10 pz in quanto le 
confezioni vendita coprono il 10% 
dell’intera fornitura 

 

Si accetta la quantità indicata e si chiede di 
confezionarla ad un imballo secondario al 
fine di valutare l’etichettatura 

2 LOTTO 9 
voce A 

In riferimento al lotto n. 9, Voce A si 
chiede conferma della lunghezza della 
cannula “18 Gauge x 45mm” 
 

Si tratta di un refuso la misura corretta è 
18 Gauge x 25 mm(+-10% per la sola 
lunghezza) 

3 LOTTO 28 Si chiede se è possibile offrire un 
Sistema di accesso venoso 
impiantabilesottocutaneo monocamera 
tipo port-a-cath avente il catetere in 
poliuretano 

 

I prodotti differenti devono rispettare la 
destinazione e funzione d’uso e possono 
essere proposti in accordo al principio di 
equivalenza di cui all’art. 68 del D.Lgs. 
50/2016. 

4  Unitamente alla campionatura deve 
essere presentata “prova documentale” 
che conserva la valutazione del 
confezionamento. E’ sufficiente una 
relazione descrittiva con copia della 
etichetta, o in che altra maniera? 

Si conferma 

 

 

 

 

 

  


