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Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi 
degli articoli 58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale in noleggio 
di apparecchiature biomedicali, suddivisa in 21 lotti, da destinare alla S.C. di Clinica Oculistica 
dell'A.O.U. di Sassari. Importo a base d'asta nel quinquennio € 1.637.600,00 (di cui € 4.200,00 per 
oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso) oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7831681. CIG: 
vari - CUI F02268260904202000113. 

CHIARIMENTI Al QUESITI TECNICI N. 1 

N. QUESITO CHIARIMENTO 
1 Nel lotto 21 lo "stereovariatore" identifica un Si conferma quanto indicato nel Capitolato Tecnico. 

unico prodotto sul mercato, pertanto si chiede la 
possibilità o di eliminare tale caratteristica dal Si richiama integralmente l'art. 68 del Codice degli Appalti 
lotto oppure di aggiungere un ulteriore lotto per D. lgs. 50/2016 
una lampada a fessura con tale caratteristica. 

2 Lotto 15: Riguardo la caratteristica di minima Si conferma intendere un cheratoscopio perfettamente 
"Cheratoscopio integrato" si conferma intendere integrato nel sistema, senza cavi a vista e senza la necessità 
un cheratoscopio perfettamente integrato nel di montare/smontare accessori. 
sistema, senza cavi a vista e senza la necessità di 

montare/smontare accessori? Si conferma voler accettare equivalenza attraverso il cambio 

di S/N del microscopio nel caso di upgrade ad OCT 
Riguardo la caratteristica di minima "Possibilità 
di implementazione con sistema OCT" si 
conferma voler accettare equivalenza attraverso 
il cambio di S/N del microscopio nel caso di 
upgrade ad OCT? 

3 All'interno del lotto 9 viene richiesto Si conferma quanto indicato nel Capitolato Tecnico. 
l'integrazione del Tonometro a soffio. 
Tale integrazione va ad indicare un prodotto Si richiama integralmente l'art. 68 del Codice degli Appalti 
unico pertanto si chiede di escludere tale D. lgs. 50/2016 
integrazione in quanto lo strumento non 
necessita di tale tecnologia per funzionare o 
quantomeno di valutare un tonometro a soffio 
standard. 

4 Lotto 13: Secondo le caratteristiche di griglia ed Si conferma quanto indicato nel Capitolato Tecnico. 
in particolare secondo la voce "Sonda 
pachimetrica a punta dritta e angolata (10 Si richiama integralmente l'art. 68 del Codice degli Appalti 
punti)" si fa presente che la maggior parte degli D. lgs. 50/2016 
strumenti in commercio non hanno tali 
caratteristiche e che lo strumento in genere 
viene affiancato da un biometro e/o pachimetro 
ad ultrasuoni esterni, che permettono lo stesso 
risultato offrendo anche l'opportunita' in caso di 
guasto di avere una rapida alternativa. Inoltre la 
sonda biometrica/pachimetrica a contatto non 
e' una caratteristica in tale sistema tanto 
importante da giustificare, a nostro awiso, tali 
punti. Si chiede pertanto di poter valutare 
cortesemente di rivedere tale valore. 
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5 Lotto 13: Nel Capitolato Tecnico relativo al Lotto Si permette l'inserimento di una stampante laser o a getto 
13 si richiede la " Stampante Termica". di inchiostro 
Si fa presente che tale stampante non permette 
di stampare un referto adeguato, in quanto 
generalmente integrata in alcuni strumenti. 
Si chiede per tanto di permettere l'inserimento 
di una stampante laser o a getto di inchiostro. 

6 Lotto 11: Riguardo la caratteristica di minima Riguardo la caratteristica di minima "Zoom motorizzati" si 

"Zoom motorizzati" si conferma intendere un conferma intendere un sistema che preveda uno zoom 
sistema che preveda uno zoom elettrico sia sul elettrico sul tubo binoculare del primo osseNatore. 
tubo binoculare del primo osservatore che su 

quello del secondo osseNatore? Riguardo la caratteristica di minima "Illuminazione LED" si 

Riguardo la caratteristica di minima 
"Illuminazione LED" si conferma intendere un 
sistema unicamente LED che preveda un backup 
automatico dell'illuminazione in caso di guasto? 

Riguardo la caratteristica "Lampada a fessura 
motorizzata integrata" si conferma intendere un 
sistema totalmente incorporato nel corpo ottico, 
quindi a scomparsa, senza cavi a vista e senza 
necessità di montaggio/smontaggio 
dell'accessorio? 

conferma intendere un sistema unicamente LED che 

preveda un backup automatico dell'illuminazione in caso di 

guasto. 

Riguardo la caratteristica "Lampada a fessura motorizzata 

integrata" si conferma intendere un sistema totalmente 

incorporato nel corpo ottico, quindi a scomparsa, senza cavi 

a vista e senza necessità di montaggio/smontaggio 

dell'accessorio 

7 Lotto 6: Nel Capitolato tecnico, per la Si conferma quanto indicato nel Capitolato Tecnico. Talora 
strumentazione relativa lotto 6 viene richiesto capita di visitare pazienti ipermiopi con difetto visivo > -20D. 
un "Range di misura dei pori refrattivi sfero da : -

8 

9 

30D a +22D". Si richiama integralmente l'art. 68 del Codice degli Appalti 
La specifica del "- 300" identifica un modello D. lgs. 50/2016. 
preciso di strumentazione, pertanto si chiede di 
abbassare tale specifica almeno a "-200" 

Si richiede se sia possibile poter inserire 
depliants in lingua inglese i cui contenuti siano 
comprovati dal manuale di istruzione in lingua 
italiana 

Molte apparecchiature richieste sono di ultima 
tecnologia e non sono ancora stati pubblicati i 
depliants in italiano ma solo in lingua originale 
Nel capitolato tecnico per il lotto 11 il criterio di 
valutazione 1.2 dice "verrà valutata la semplicità 
di inserimento rapido di una seconda sorgente di 
luce .... " 
Si chiede, in considerazione del fatto che i più 
recenti modelli di microscopi operatori adottano 
fonti di luce in tecnologia led e che tali fonti, per 
loro natura, non necessitano della presenza di 
lampada di backup, possiamo affermare che 
questa tecnologia è migliorativa rispetto a quella 
richiesta dal capitolato. Pertanto chiediamo 

Si avalla la possibilità di inserire depliants in lingua inglese i 

cui contenuti siano comprovati dal manuale di istruzione in 

lingua italiana, esclusivamente per gli strumenti di 

ultimissima generazione 

Si conferma quanto indicato nel Capitolato Tecnico. 

Si richiama integralmente l'art. 68 del Codice degli Appalti 

D. lgs. 50/2016 
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conferma che l'offerta di un microscopio con 
fonte di luce led senza alcuna lampada di 
backup. venga considerata migliorativa o 
perlomeno alla pari di un'offerta con lampada 
tradizionale. 
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