
Punti max Tipologia di punteggio

Sistema di 

Archiviazione 

automatica di 

biocassette

Velocità media di scansione (no fotografia) del rack/vassoio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Verrà attribuito il punteggio massimo a chi offrirà la velocità media di scansione massima. Agli altri concorrenti verrà assegnato 

un punteggio decrescente lineare.

20 Q

Stampigliatrice di 

cassette istologiche

Personalizzazione dell’uscita delle cassette che permetta la condivisione di un'unica stampante su 2 postazioni di campionamento. 

L’uscita delle cassette è gestita a software non permettendo errori in uscita.

Verrà attribuito il punteggio alle Ditte che presenteranno la caratteristica indicata.

20 T

Implementazione di sistemi per l’identificazione del campione da prelevare in baia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Verrà valutata, sulla scorta di quanto riportato dal concorrente nel fascicolo esplicativo, la qualità generale in relazione alle 

caratteristiche sopra indicate.

5 D

Descrizione generale del sistema proposto in termini di sicurezza e rapidità nelle procedure di identificazione del 

campione/paziente, consequenzialità e linearità nella gestione dei flussi di lavoro e modalità di protezione dei dati sensibili.                                                                                                                        

  Verrà valutata, sulla scorta di quanto riportato dal concorrente nel fascicolo esplicativo, la qualità generale in relazione alle 

caratteristiche sopra indicate.

5 D

Servizi migliorativi

Adattabilità al laboratorio; sarà valutata migliore l’offerta che garantisca un ottimale inserimento delle nuove apparecchiature, 

rispetto alla disposizione attuale dei laboratori.                                                                                                                                                                                          

Verrà valutata, sulla scorta di quanto riportato dal concorrente nel fascicolo esplicativo, la qualità generale in relazione alle 

caratteristiche sopra indicate.

10 D

80

TABELLARI 40

DISCREZIONALI 20

QUALITATIVI 20

ALLEGATO 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE LOTTO 1

TOTALE PUNTEGGI

T

Armadi Automatizzati 

Sistema interno di estinzione degli incendi a base di gas inerti non inquinanti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Verrà attribuito il punteggio alle Ditte che presenteranno la caratteristica indicata.
20
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