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_ Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

AOUSassari

A0 MOUR

ALLEGATO A4 - Procedure neurochirurgiche craniche e spina

Apparecchiature in service

Rif.
Apparecchiatura

Tipologia

Caratteristiche tecniche

Materiali di consumo

Canone di noleggio
quinquennale (IVA
esclusa)

Canone di noleggio
quinquennale (IVA
inclusa)

Sistema di illuminazione integrato con sorgente luminosa allo Xeno di potenza non inferiore a 300W. Sistema
d’illuminazione completo di fonte luminosa di riserva anch’essa non inferiore a 300W allo Xeno, attivabile
automaticamente in caso di necessit3, senza interruzioni della seduta operatoria.

Possibilita di regolare il fascio luminoso anche manualmente in continuo. Dotato di sistema automatico di
regolazione dell’illuminazione del campo visivo.

Dotato di sistema per I'ottimizzazione della luminosita e la riduzione delle zone d’ombra nelle cavita
profonde.

Sistema automatico di controllo dell’illuminazione, in grado di regolare automaticamente I'intensita
Juminosa in funzione dell’ingrandimento e del diametro del campo illuminato al fine di evitare
surriscaldamento dei tessuti. Deve essere dotato di filtri per diagnostica intraoperatoria angiografia con
INDOCIANINA GREEN, FLUORESCINA e diagnostica molecolare tumorale con 5-ALA

Sistema di sicurezza per la protezione del paziente dai fenomeni di surriscaldamento, preferibilmente grazie
all'utilizzo di un Luxmetro posto sull'obiettivo principale in grado di misurare I'intensita luminosa gestendo
automaticamente la luminosita e limitando quantitativi di luce eccessiva, garantendo la migliore
combinazione tra intensita luminosa e sicurezza del paziente. Il sistema deve essere dotato di pedaliera
multifunzione

Microscopio dotato di sistema video integrato con le seguenti caratteristiche:

a. Tecnologia non inferiore a Full-HD, completamente integrata;

b. Elevata risoluzione e sensibilita;

¢. Monitor touchscreen ad elevata risoluzione di dimensioni non inferiori 24”, su braccio orientabile per la
visualizzazione fedele ed in tempo reale dell’intervento e per consentire al personale di sala di seguire il
lavoro del chirurgo principale; d. Sistema di
registrazione immagini e video ad elevata definizione.

e. Sistema di archiviazione interno (Hard disk) di minimo 1 TB in grado di registrare un numero elevato di
immagini e di ore video anche in alta definizione e con diferenti formati: .avi, .mov, .mp4, con risoluzione
1920x1080. Possibilita interfacciare supporti tramite USB;

f. Sistema di editing;

g. Unita di controllo che consenta la registrazione per diversi utenti, preimpostati.

Presenti uscire video: S-VIDEO, BNC, HDMI, SDI, RGB/YPbPr. Il microscopio deve avere la possibilita di essere
interfacciato con la maggior parte dei sistemi IGS. Interfaccia compatibile con Neuronavigatore in uso

Sistema tridimensionale integrato allo stativo, con telecamera 3D, monitor 3D e accessori u
sistema utile per lavorare senza 'utilizzo dei tubi binoculari. Monitor 3D di 32" Full HD, integrato su braccio
snodabile, affinche sia facilmente posizionabile e visibile da tutte le persone nella sala operatoria e dal
chirurgo durante I'applicazione della fluorescenza ICG senza uscire dal campo chirurgico.
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AOUSassari

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

ALLEGATO A4 - Procedure neurochirurgiche craniche e spinali - Apparecchiature in service

Rif.
Apparecchiatura

Tipologia

Caratteristiche tecniche

Materiali di consumo

Canone di noleggio
quinquennale (IVA
esclusa)

Canone di noleggio
quinquennale (IVA
inclusa)

1. Ecotomografo di dimensioni e peso contenuti tali da facilitare lo spostamento;
2. dotato di 4 ruote antistatiche piroettanti di cui almeno 2 prowviste di freno;

3. Tastiera comandi impermeabile e sa
4. Compatibilita ed integrazione col Neuronavigatore in uso che sara acquisito e dotazione delle licenze d’uso
necessarie;

5. Ampio range dinamico;

6. Modalita di visualizzazione di base: B-mode, CFM, Doppler pulsato, Color Doppler, Power Doppler;

7. Zoom su immagine in tempo reale e congelata;

8. Zoom digitale senza perdita di risoluzione;

9. Funzione Duplex e triplex;

10. Seconda armonica tissutale;

11. Consolle di comando con interfaccia operatore semplice ed intuitiva;

12. Ampia possibilita di impostazione comandi attraverso la tastiera integrata. Dotato di hardware e
software per la diagnostica ecografica contrastata.

13. Ottimizzazione delle immagini visualizzate alle varie profondita;

14. Trasduttori a larga banda con un range di frame rate elevato;

15. Connessione di pill sonde contemporaneamente: almeno 2; risterilizzabl
16. Dotato di minimo di 2 sonde intraoperatorie per uso neurochirurgico multifrequenza da 5 a 10 MHz, di
peso contenuto. Il range indicato & a titolo esemplificativo, potra esse indicato dalla Ditta anche altro range
ritenuto equivalente ed idoneo all’applicazione; risterilizzabili 17. Le
sonde, qualora siano in grado e destinati specificamente ad essere utilizzati in contatto diretto con il sistema
nervoso centrale, devono essere certificate nella classe Il secondo il Decreto Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46
emendato col D. Lgs. 25.01.2010, n.37 - Recepimento Direttiva 2007/47/CE — allegare il certificato di
conformita nella documentazione tecnica;

18. Le sonde dovranno essere totalmente lavabili, disinfettabili e ster
allegare dichiarazione di compatibilita nella documentazione tecnica;

zzabili e certificate per tali scopi —

19. Le sonde devono essere compatibili col Neuronavigatore che sara acquisito o in uso;

20. Guida per biopsie inteso come kit completo ;

21. Elevato numero di presets impostabili dall’operatore;

22. Software per I'elaborazione dell’'immagine speckle reducer;

23. Software per I'esecuzione di calcoli e misure;

24, Software per Eco Doppler Vascolare;

25. Programma di ottimizzazione dell'immagine B-mode;

26. Applicativo per la riduzione degli artefatti;

27. Software applicativo per la correzione dell’angolo di vista;

28. Software che consentano la massimizzazione delle funzionalita connesse alle sonde richieste; e software
per la diagnostica con contrasto

29. Elevata velocita di acquisizione;

30. Sistema di archivio dati/immagini/filmati integrato su memoria con elevata capacita (almeno 300

Gigabyte) con possibilita di riaprire esami archiviati, svolgere misure di distanze;
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_ Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

AOUSassari

ALLEGATO A4 - Procedure neurochirurgiche craniche e spinali - Apparecchiature in service

Rif.
Apparecchiatura

Tipologia

Caratteristiche tecniche

Materiali di consumo

Canone di noleggio
quinquennale (IVA
esclusa)

Canone di noleggio
quinquennale (IVA
inclusa)

j. Allarmi acustici e visivi per eventuali superamenti di soglia a dei valori impostati;

k. é possibile creare molteplici timer di stimolazione per eseguire stimiolazioni multi-modali, rendendo
possibile acquisire per esempio SSEP insieme ad ABR ed onda "D";

|. Stimolatore acustico integgrato per stimolazione sia click che tone, in rarefazione, condensazione o
entrambi, con possibilita di masking controlaterale, utilizzando delle compatte cuffie ad inserzione o0 a
padiglione standard TDH-39; m. Possibilita di estensione
fuurahardware/software con stimolatore visivo LED googles ad alta intensita e MOnitor esterso PEV;
n. Monitoraggio multimodale EEG, EP ed EMG, con presentazione di molteplici finestre EP, Triggered, EMG,
Free-run, EMG, ognuna indipendente dall'altra;

0. Selezione della baseline tra le tracce registrate durante il test in corso, visualizzazione delle tracce in
diverse modalita: in cascata, overlay, replace, tridimensionale con visualizzazione del trand;

p. Grand Average delle tracce per migliorare il rapporto segnale rumore delle acquisizioni;

g. EMG free-run o triggerate in modalita simultanea o a cascata. Altoparlante integrato per ascolto EMG o
per awvisi sinori per segnali triggerati;

r. Visualizzazione EEG in forma diretta o per mezzo di analisi spettrale e rappresentazioni CSA, DSA, Spectral
EDGE con valutazione automatica di simmetria e burst suppression;

le: ogni finestra & indipendente e completamente programmabile dall'utente, sia per posizione
che per ocntenuto;

t. Modalita Train-Of-Four (TOF) per il monitoraggio del livello di funzionalita della placca neuromuscolare e/o
livello di curarizzazione durante EMG triggerato e monitoraggio dei MEP;

u. Salvataggio auomatico delle acquisizioni nel database, possibilita di riprendere I'acquisizione dal punto di
interruzione, fermare |'acquisizione e riprenderla successivamente o chiudere la sessione e continuarla in
un'altra sessione;

Coagulatore

olare

v. Possibilita di collegare una o due sorgenti video al sistema di monitoraggio visualizzabile
contemporaneamente alle tracce acquisite, con possibilita di visualizzazione da remoto o registrazione del
flusso video per consultazioni successive; w. Software per il
Pedicle Screw per la verifica del corretto posizionamento delle viti nella colonna con segnalazioni acustiche e
visive;

x. Possibilita di calcolo automatico dell'area sottostante una traccia e FFT delle risposte evocate.

Sistema elettrochirurgico con regolazione micro e macro della potenza in uscita, per coagulazione bipolare.
|l sistema deve consentire il riconoscimento e la risposta automatica a cambi di impedenza tissutale su tutti i
i tessuto con regolazione automatica della potenza erogata. La potenza minima richiesta & di 120 Watt.
Dispositivo attivabile con pedale o con attivazione automatica. Presenza di programmi pre-impostati con
correnti dedicate per la neurochirurgia. Allarmi acustici e visivi con visualizzazione di codice errore su display.
Controllo permanente delle correnti dispersive. Predisposizione per futuri up-grade del software. Consolle di

facile consultazione. Completo di carrello dedicato con rotelle antistatiche orientabili di cui 2 munite di freni
e possibili connessioni PE (conduttori per equipotenziale). Il sistema deve essere dotato di pedaliera
multifunzione

Cavi di connessione pinze bipolare

40.983,60 €

50.000,00 €

Set irrigazione monouso sterile
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