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Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi 
degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in due lotti per la fornitura biennale, in regime di 
service e secondo la modalità dell’accordo quadro: Lotto 1 - n. 2 sistemi diagnostici basati su 
metodologia PCR Real Time per identificazione di SARS-CoV-2; Lotto 2– n. 2 sistemi diagnostici per 
identificazione di SARS CoV-2 con metodica rapida per campioni urgenti, per le esigenze della S.C. 
Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. Importo a base d’asta € 
4.772.000,00 proroga tecnica inclusa (oltre oneri di sicurezza da rischi interferenziali e i.v.a. nella 
misura di legge). CUI F02268260904202100074. CPV 33124110-9. n° Gara 8826598. Lotto 1 CIG 
9521232135 Lotto 2 CIG 9521253289 

Gara sopra soglia comunitari 

 

CHIARIMENTI AI QUESITI AMMINISTRATIVI E TECNICI 

n. Quesito Chiarimento 

1 "sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2, non riusciamo a 
trovare la scheda requisiti minimi di cui è richiesta la 
compilazione.  
Vi chiediamo gentilmente informazione a tal proposito 

I documenti sono regolarmente caricati e 
pubblicati nella piattaforma Sardegna Cat: 
rfq di qualifica (rfq 406672) nella sezione 
allegati disponibili area visibile ai fornitori-
punto 20 e 21-  

La documentazione è altresì disponibile nel 
sito aziendale all’indirizzo 
:https://www.aousassari.it/index.php?xsl=1
6&s=11&v=9&c=2850&id=401304&va=&tip
odoc=1,3 

2 Si chiede di chiarire se le strumentazioni richieste per il 
lotto 2 devono essere interfacciate o meno 

.Le caratteristiche indicate all’ Art. 1 del Capitolato 
prestazionale non sono coerenti con i requisiti minimi del 
lotto 2. 

Art. 1 Pg. 2 Capitolato Prestazionale viene indicato come 
requisito pena l’inammissibilità dell’offerta: 
interfacciamento conil sistema gestionale del Laboratorio 
di Virologia Clinica eBiologia Molecolare; mentre tra i 
Requisiti minimi per il lotto n.2viene indicato che Il 
sistema deve poter essere interfacciabile alLIS del 
Laboratorio in modo bidirezionale. 

Tutti gli strumenti devono essere 
interfacciati in maniera bidirezionale cioè 
devono ricevere la programmazione delle 
accettazioni dal DNLab e restituire il 
risultato. 
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3 In relazione ai Requisiti minimi Lotto 2 "tempi di risposta 
entro 45 minuti", si chiede la possibilità che venga ritenuto 
valido un test che fornisce il risultato in 60 minuti per il 
campione negativo ma che, mediante la funzione "early 
call" consente di refertare i campioni positivi a partire dal 
30esimo minuto. 

L’identificazione del virus deve avvenire 
entro 45 minuti ed essere completato e 
refertabile 

4 In riferimento al requisito minimo per il lotto n.1 riportato 
nell’Art.2 del capitolato speciale prestazionale “Efficienza 
analitica di ciascuno strumento: Tempo di “Turn-Around-
Time” (TAT) dall’inserimento on board di almeno 96 
campioni alla predisposizione della piastra PCR ≤ 3 ore”, 
si chiede di confermare che si tratta di refuso e che, 
invece, si fa riferimento alla efficienza analitica di due 
strumenti, ciascuno in grado di processare almeno 48 
campioni in una singola seduta, come riportato nei 
requisiti minimi al punto 4. 

Si tratta di un refuso  

Rimane valida la fornitura di sistemi 
diagnostici basati su metodologia PCR Real 
Time per identificazione di SARS CoV- 2 
con possibilità di processare almeno 48 
campioni per volta e almeno 500 campioni 
nelle 24 ore 

5 In riferimento al lotto 2 (CIG: 9521253289), del capitolato 
speciale prestazionale “fornitura biennale, in regime di 
service e secondo la modalita’ dell’accordo quadro: lotto 
1 - n. 2 sistemi diagnostici basati su metodologia pcr real 
time per identificazione di sars-cov-2; lotto 2 – n. 2 sistemi 
diagnostici per identificazione di sars-cov-2 con metodica 
rapida per campioni urgenti, per le esigenze della s.c. 
microbiologia e virologia dell’azienda ospedaliero-
universitaria di sassari. importo a base d’asta € 
4.772.000,00 proroga tecnica inclusa (oltre oneri di 
sicurezza da rischi interferenziali e i.v.a. nella misura di 
legge)" al fine di permettere la partecipazione al maggior 
numero di operatori economici, in considerazione della 
richiesta di un sistema che deve ( rif.: art. 2 - 
caratteristiche della fornitura in service - requisiti minimi 
per il lotto n.2 ): "poter essere interfacciabile al lis del 
laboratorio in modo bidirezionale” si chiede di confermare 
che una connessione che garantisca la tracciabilità del 
campione tramite lettura del codice a barre e il 
trasferimento al lis del risultato ottenuto, possa intendersi 
equivalente." 

Tutti gli strumenti devono essere 
interfacciati in maniera bidirezionale cioè 
devono ricevere la programmazione delle 
accettazioni dal DNLab e restituire il 
risultato. 

 
 

      

 


